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Специфікація на закупівлю комплексу рентгенівського діагностичного для переобладнання автомобілю під пересувний рентгенівський комплекс (X-ray_2021)
1. Профіль замовника послуг
МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є зниження розповсюдження інфекцій та смертності і зменшення негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я (міжнародної благодійної організації, що поєднує 30 організацій з різних країн, з Секретаріатом у м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії).

Основні програми, які зараз виконує Альянс, фінансуються Глобальним фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією.

Ця закупівля виконується у рамках програми «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» відповідно до Договору про надання гранту № 1933 від «04» грудня 2020 року (назва гранту UKR-C-AUA), між Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та МБФ «Альянс громадського здоров’я».
2. Загальний опис, технічні характеристики продукції та вимоги до документації на комплекс рентгенівський діагностичний для переобладнання автомобілю під пересувний рентгенівський комплекс.
Якщо у Вас є кілька комплексів рентгенівських діагностичних, що підпадають під дану специфікацію, Ви можете подавати пропозицію по кожному з них.
	Призначення:
	Загальні вимоги до документації:

	Проведення повноформатної цифрової рентгенографії грудної клітини для обстеження
легень, серця та інших органів і систем, що допоможе виявленню захворювань та патології з отриманням
зображення на моніторі, його цифровою обробкою і записом в пам’ять ПК у цифровому вигляді.
	· Сертифікат ISO 9001.

· Документ що підтверджує відповідність стандартам

· Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

· Сертифікат якості на пропонований товар

· Методичні вказівки щодо застосування /інструкція українською мовою на запропоновану продукцію (надана документація повинна підтверджувати відповідність всім технічним вимогам та параметрам продукції).

· Доручення виробника або його офіційного представника в України на представлення інтересів виробника на території України.

· Обладнання повинно мати сервісну підтримку в Україні:

· авторизований виробником сервісний центр

· сервісних інженерів

	Склад комплексу:
	

	Штатив знімків:
	

	Фокусна відстань, фіксована, мм, не менше 1000
	

	Розмір вхідної площини екрану, не менше 400х400 мм
	

	Найбільша відстань від підлоги до центру поверхні цифрового приймального пристрою, мм, не менше 1450
	

	Найменша відстань від підлоги до центру поверхні цифрового приймального пристрою, мм, не більше 1150
	

	Високочастотний пристрій живлення рентгенівський:
	

	Тип генератора - високочастотний
	

	Частота перетворення – не менше ніж 180 кГц
	

	Діапазон зміни анодної напруги:

від 40 до 125 кВ з кроком, не більше 1 кВ
	

	Діапазон зміни анодного струму 

 від 30 до 150 мА з кроком, не більше  1 мА
	

	Потужність,  не менше 10 кВт
	

	Час експозиції знімків, с 

від 0,1 до 5 с
	

	Випромінювач рентгенівський:
	

	 Розмір фокусних плям рентген-трубки, мм 

– 0,8 х 0,8 та 1,5 х 1,5
	

	 Рентгенівська трубка з обертовим анодом
	

	 Швидкість обертання аноду, не менше 3000 об./хв.
	

	Цифровий приймач:
	

	Розмір вхідного поля, мм - не менш, ніж мм (430х430)
	

	Просторова розрізнювальна спроможність:  не менше 3,6 пар лін/мм.
	

	Перетворення не менше 14 біт
	

	Автоматизоване робоче місце на ПК лікаря-рентгенолога:
	

	Відображення даних на екрані і можливість пост-обробки 
	

	Створення CD/DVD диску DICOM з вбудованою програмою перегляду
	

	Безпровідна передача даних на окремий PACS сервер 
	

	USB інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв
	

	Об’єм оперативної пам’яті не менше 4 Гб
	

	Монітор не менше 27”
	

	SSD накопичувач – не менше 128 Гб
	

	HDD накопичувач – не менше 1 Тб
	

	Процесор – не менше ніж 4 ядра, 3.3  GHz
	

	Спеціалізоване програмне забезпечення (тільки україномовний інтерфейс)
	

	Клавіатура, миша
	

	Автоматизоване робоче місце на ПК рентген-лаборанта:
	

	Діагональ монітора – не менше 14
	

	Об’єм оперативної пам’яті не менше 8 Гб
	

	SSD накопичувач – не менше 1 Тб
	

	Процесор – не менше ніж 4 ядра, 3.3  GHz
	

	Керування  параметрами експозиції, ведення бази даних, статистики  і передачі результатів обстеження
	

	Автоматичний голосовий супровід процесу  обстеження українською мовою
	

	Безпровідний доступ до PACS сервера для роботи з рентгенографічними знімками та інформацією про пацієнтів
	

	Спеціалізоване програмне забезпечення (україномовний інтерфейс)
	

	PACS сервер:
	

	Окремий  PACS сервер з можливістю цілодобового онлайн доступу до інформації усім підрозділам лікарні
	

	Медичний принтер:
	

	Тип принтера – компактний, настільний
	

	Технологія друку – прямий термографічний друк
	

	Функціональні можливості програмного забезпечення:
	

	Повна DICOM сумісність
	

	Ведення бази даних пацієнтів
	

	Перегляд результату  в процесі його обробки
	

	Можливість виводу на екран монітора будь-якого рентгенівського зображення
	

	Збереження у файлі пацієнта: цифрового знімку обстеження, дати та виду обстеження, діагнозу
	

	Перегляд зображень у режимах фіксований масштаб, фіксована область, зміна масштабу, переміщення зображення у вікні; 
	

	Функція «позитив-негатив», гама-корекція та автоматичний підбір оптимальної яскравості і контрасту обраної області; 
	

	Вимірювання: лінійні розміри, площа виділеного квадрату, будь-якої фігури, статистика, середнє, середньоквадратичне відхилення, максимум та мінімум по області
	

	Ведення архіву, перегляд зображень з архіву в тому числі за певний період часу.
	

	Швидкий пошук пацієнтів за діагнозом, сортування за групою ризику, прізвищем, датою обстеження та іншими параметрами
	

	Можливість запису рентгенограми та іншої інформації в запам'ятовуючий пристрій та на магнітний носій (CD-RW/ DVD/флеш накопичувач).
	

	Гарантійні обов’язки:
	

	Термін гарантійних зобов’язань на обслуговування рентгенографічного комплексу та безоплатне усунення скритих недоліків та несправностей, виявлених в процесі експлуатації повинен становити не менше 18 місяців з моменту введення в експлуатацію.
	

	Термін експлуатації комплексу не менше 10 років.
	

	Час реагування на гарантійний випадок (виїзд сертифікованого
спеціаліста) протягом  3 робочих днів з моменту подання заявки.
	


Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити обсяг закупівлі на +/- 20%.
3. Пакування та маркування

 3.1. 
Товар повинен бути від офіційного виробника, новим, в оригінальному пакуванні. Якість товару стандартна, визначена виробником обладнання.
4. Умови поставки
4.1. Закінчення поставки за цим тендером повинно бути здійснено не пізніше 31 грудня 2021 року. Проте, учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки (Додаток №2). 
4.2. Поставка товару буде за адресою в межах України. Точну адресу Альянс повідомить при заключенні договору.
5. Умови оплати

5.1. Умови оплати: 50% - авансовий платіж протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту підписання Договору, 50% - балансовий платіж протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту завершення прийому Товару.
5.2 Усі ціни повинні бути вказані у доларах без ПДВ.
5.3. Договір на поставку буде укладено у доларах США, платежі будуть виконані в гривнях України в перерахунку по курсу НБУ на дату виставлення рахунку без ПДВ.
Поставка цієї продукції звільнена від сплати ПДВ!

До уваги потенційних постачальників-резидентів! У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митну територію України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (№ 4999-17 від 11.08.2013). Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.


При формуванні вашої цінової пропозиції просимо звернути увагу на зміст п. 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України.

Таким чином, у відповідності до норм Податкового Кодексу України по операціях поставки товарів / надання послуг, що здійснюються на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (і які є звільненими від сплати ПДВ), у постачальника формується податковий кредит: «У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються.»
6. Організаційні вимоги

6.1. Юридична особа або Фізична особа-підприємець, що зареєстровані за законодавством України.  У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки  будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості.

6.2. Якщо учасник тендеру не є виробником продукції, яку пропонує, необхідно надати копію сертифікату партнерства / авторизаційний лист від виробника / лист-підтвердження оригінальності запропонованої продукції.
6.3 Ліцензія на право збуту ДІВ
6.4 Наявність можливості здійснення обслуговування (зразок гарантійного талону, сертифікат авторизованого інженеру)

6.5 Наявність досвіду виконання аналогічних робіт, постачання обладнання. (Лист у довільній формі від учасника, зразки договорів на аналогічні товари та послуги та/або рекомендаційні листи)

7.  Склад тендерної пропозиції учасника.

Кожний з учасників конкурсного процесу має надати наступну документацію та матеріали:

а) копії реєстраційних документів (витяг з ЄДР, із зазначенням відповідних видів діяльності; витяг з реєстру платників податків).

б) копії діючих документів у відповідності до пунктів 2  та 6 специфікації щодо вимог до документації:
в) заповнені та підписані додатки 1- 3 до специфікації.
г) Авторизаційний сертифікат інженера (Підтвердження можливості здійснення обслуговування)
ґ) Декларації відповідності до умов Технічного Регламенту щодо виробів медичного призначення (у разі відсутності на момент подання гарантійний лист, щодо надання декларації при постачанні)
д) Опис обладнання, експлуатаційна документація

е) будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними у прийнятті рішення.
8. Критерії оцінки цінових пропозицій:

а) відповідність заявки учасника організаційним вимогам;
б) належна якість продукції, підтверджена документально;
в) прийнятна ціна;
г) строки постачання;
ґ) умови гарантійного і післягарантійного обслуговування;

д) підтверджений досвід та репутація постачальника: статус партнерства з виробником, досвід виконання аналогічних проектів/робіт (за наявності).
9. Вимоги до складання тендерної пропозиції:

a. Будь ласка, потурбуйтесь, щоб ваша заявка була належним чином структурована: в досьє перед пакетом документації, що відповідає тому чи іншому пункту, має передувати аркуш паперу з назвою цього пункту. Наприклад, при поданні копії «Свідоцтва про державну реєстрацію» пакету відповідних документів має передувати лист паперу з надписом «Копія діючого «Свідоцтва про державну реєстрацію».
b. Вся документація, що містить інформацію не англійською/російською/українською мовами, має містити завірений печаткою організації заявника або виробника продукції переклад на одну з вказаних мов.

c. У випадку існування будь-яких Ваших зауважень чи коментарів, в т.ч. стосовно документів, що подаються Вами, або відсутності певних документів, оформляйте це офіційними листами

d. Конверт повинен містити назву тендеру і слова: «НЕ РОЗКРИВАТИ ДО…» (указати час і дату, зазначені у документації як строк розкриття конвертів з тендерною пропозицією).

	ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР (X-ray_2021)

Закупівля комплексу рентгенівського діагностичного
НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 14:00, 5 листопада 2021 року


Наданням заявки Заявник підтверджує, що він ознайомлений з принципами та вимогами Глобального фонду до потенційних та чинних постачальників товарів (робіт, послуг) та набувачів грантів, а також їх представників,  викладеними у Кодексі поведінки для постачальників, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Покупця ((http://aph.org.ua/en/tenders/policies-procedures/)), а також на веб-сайті Глобального Фонду (http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_en/), і зобов’язується їх дотримуватись.

Додаток №1

Специфікація на закупівлю комплексу рентгенівського діагностичного
Загальна інформація

Будь ласка, заповніть наведену нижче таблицю.

	1.
	Повна назва компанії
	

	2.
	Юридична адреса компанії
	

	3.
	Фізична адреса компанії
	

	4.
	Голова компанії: посада, ім’я
	

	5.
	Контактний номер телефону голови компанії
	

	6.
	Контактна особа по цій тендерній пропозиції
	

	7.
	Номер телефону контактної особи
	

	8.
	Номер факсу контактної особи
	

	9.
	Адреса електронної пошти контактної особи
	

	10.
	Сторінка компанії в мережі Інтернет
	

	11.
	Банківські реквізити для укладання договору постачання
	


Підписано мною, ______________________________________________________,
що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)
від імені компанії ____________________________________________________________ 

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).
________________________ (підпис) 



Додаток №2 до Специфікації комплексу рентгенівського діагностичного  до тендерної закупівлі X-ray_2021
Відповідність технічним вимогам

Комплекс рентгенівський діагностичний для переобладнання автомобілю під пересувний рентгенівський комплекс.
	Назва параметра
	Відповідність параметру (так/ні, показник)
	Документ, пункт документу, що підтверджує відповідність параметру (у технічному паспорті, інструкції тощо)

	Призначення:
	
	

	Проведення повноформатної цифрової рентгенографії грудної клітини для обстеження
легень, серця та інших органів і систем, що допоможе виявленню захворювань та патології з отриманням
зображення на моніторі, його цифровою обробкою і записом в пам’ять ПК у цифровому вигляді.
	
	

	Склад комплексу:
	
	

	Штатив знімків:
	
	

	Фокусна відстань, фіксована, мм, не менше 1000
	
	

	Розмір вхідної площини екрану, не менше 430х430 мм
	
	

	Найбільша відстань від підлоги до центру поверхні цифрового приймального пристрою, мм, не менше 1450
	
	

	Найменша відстань від підлоги до центру поверхні цифрового приймального пристрою, мм, не більше 1150
	
	

	Високочастотний пристрій живлення рентгенівський:
	
	

	Тип генератора - високочастотний
	
	

	Частота перетворення – не менше ніж 80 кГц
	
	

	Діапазон зміни анодної напруги  

від 40 до 125 кВ з кроком, не більше 1 кВ
	
	

	Діапазон зміни анодного струму 

 від 30 до 150 мА з кроком, не більше  1 мА
	
	

	Потужність,  не менше 10 кВт
	
	

	Час експозиції знімків, с 

від 0,1 до 5 с
	
	

	Випромінювач рентгенівський:
	
	

	 Розмір фокусних плям рентген-трубки, мм 

– 0,8 х 0,8 та 1,5 х 1,5
	
	

	 Рентгенівська трубка з обертовим анодом
	
	

	 Швидкість обертання аноду, не менше 3000 об./хв.
	
	

	Цифровий приймач:
	
	

	Розмір вхідного поля, мм - не менш, ніж мм (430х430)
	
	

	Просторова розрізнювальна спроможність:  не менше 3,6 пар лін/мм.
	
	

	Перетворення не менше 14 біт
	
	

	Автоматизоване робоче місце на ПК лікаря-рентгенолога:
	
	

	Відображення даних на екрані і можливість пост-обробки 
	
	

	Створення CD/DVD диску DICOM з вбудованою програмою перегляду
	
	

	Безпровідна передача даних на окремий PACS сервер 
	
	

	USB інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв
	
	

	Об’єм оперативної пам’яті не менше 4 Гб
	
	

	Монітор не менше 27”
	
	

	SSD накопичувач – не менше 128 Гб
	
	

	HDD накопичувач – не менше 1 Тб
	
	

	Процесор – не менше ніж 4 ядра, 3.3  GHz
	
	

	Спеціалізоване програмне забезпечення (тільки україномовний інтерфейс)
	
	

	Клавіатура, миша
	
	

	Автоматизоване робоче місце на ПК рентген-лаборанта:
	
	

	Діагональ монітора – не менше 14
	
	

	Об’єм оперативної пам’яті не менше 8 Гб
	
	

	SSD накопичувач – не менше 1 Тб
	
	

	Процесор – не менше ніж 4 ядра, 3.3  GHz
	
	

	Керування  параметрами експозиції, ведення бази даних, статистики  і передачі результатів обстеження
	
	

	Автоматичний голосовий супровід процесу  обстеження українською мовою
	
	

	Безпровідний доступ до PACS сервера для роботи з рентгенографічними знімками та інформацією про пацієнтів
	
	

	Спеціалізоване програмне забезпечення (україномовний інтерфейс)
	
	

	PACS сервер:
	
	

	Окремий  PACS сервер з можливістю цілодобового онлайн доступу до інформації усім підрозділам лікарні
	
	

	Медичний принтер:
	
	

	Тип принтера – компактний, настільний
	
	

	Технологія друку – прямий термографічний друк
	
	

	Функціональні можливості програмного забезпечення:
	
	

	Повна DICOM сумісність
	
	

	Ведення бази даних пацієнтів
	
	

	Перегляд результату  в процесі його обробки
	
	

	Можливість виводу на екран монітора будь-якого рентгенівського зображення
	
	

	Збереження у файлі пацієнта: цифрового знімку обстеження, дати та виду обстеження, діагнозу
	
	

	Перегляд зображень у режимах фіксований масштаб, фіксована область, зміна масштабу, переміщення зображення у вікні; 
	
	

	Функція «позитив-негатив», гама-корекція та автоматичний підбір оптимальної яскравості і контрасту обраної області; 
	
	

	Вимірювання: лінійні розміри, площа виділеного квадрату, будь-якої фігури, статистика, середнє, середньоквадратичне відхилення, максимум та мінімум по області
	
	

	Ведення архіву, перегляд зображень з архіву в тому числі за певний період часу.
	
	

	Швидкий пошук пацієнтів за діагнозом, сортування за групою ризику, прізвищем, датою обстеження та іншими параметрами
	
	

	Можливість запису рентгенограми та іншої інформації в запам'ятовуючий пристрій та на магнітний носій (CD-RW/ DVD/флеш накопичувач).
	
	

	Гарантійні обов’язки:
	
	

	Термін гарантійних зобов’язань на обслуговування рентгенографічного комплексу та безоплатне усунення скритих недоліків та несправностей, виявлених в процесі експлуатації повинен становити не менше  18 місяців з моменту введення в експлуатацію.
	
	

	Термін експлуатації комплексу не менше 10 років.
	
	

	Час реагування на гарантійний випадок (виїзд сертифікованого
спеціаліста) протягом  3 робочих днів з моменту подання заявки.
	
	


Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________ 

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис) 


Додаток №3
Специфікація на закупівлю комплексу рентгенівського діагностичного
Цінова пропозиція
Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.

Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

1. Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог п. 4.1. специфікації. 

2. Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки.

3. Ціна надається:
· у доларах США.
· з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України;

· без ПДВ.

У відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 №284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

4. Платежі будуть виконані у гривнях України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку.

	№


	Товар
	Торгова марка Товару, виробник.
	Країна походження
	Кількість (шт.)
	Ціна за 1 шт., дол США, без ПДВ
	Загалом, дол США, без ПДВ
	Строк поставки, партії 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Підписано мною, ______________________________________________________,
що обіймає посаду_________________________________________________________(керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________ 

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис) 


вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01601, м. КиївТел.:   044 490 5485


Факс: 044 490 5489 


info@aph.org.ua | www.aph.org.ua
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